
TERUMO（1mL）シリンジのポンプユニットRS-001Zへの装着方法
How to attach TERUMO (1mL) syringe to Pump unit RS-001Z.

（１）シリンジのプランジャーが全押状態（「０」mL）を確認する

（２）シリンジ押さえを開く

（３）固定ねじが緩んでいる事を確認する

（６）固定ねじを軽く締めてプランジャーを固定する
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（５）シリンジ押さえを閉じる

（４）フランジをポンプの凹部、プランジャーをキャリッジ挿入口に入れて装着する

Check that the syringe plunger is fully depressed (0 mL).
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Open the syringe holder.

Check that the fixing screw is loose.

Insert the flange into the recess of the pump and the plunger into the
carriage insertion slot.

Close the syringe holder.

Tighten the fixing screw lightly to secure the plunger in place.
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